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CERTIFICATE OF ANALYSIS
TECHNOVIEW Arixtra Control L 6x1mL
5080012
3U51B00.01
g 31-Aug-2017
Analytische Prozedur Anforderung Ergebnis
Analytical Procedure Requirement Result
pH 7.4-78 7.7 OK
. . HbsAg Negativ Negativ
yhologie HIV 1,2 Ab Negativ Negativ | OK
9y HCV Negativ Negativ
Richtwert
Expected value Anti Xa 0.32 — 0.60 pg/mL 0.46
Ceveron® alpha
Verwendbarkeit
Usability Anti Xa .32 - 0.60 pg/mL 0.46 OK
Ceveron® alpha
Etiketten und Barcode Uberprifung oK
Label and bar code Verification
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